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	Název pracoviště:

	II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická

	Číslo a název SOP:

	SOP-L015-K03/CŽKPŘEV

	Datum kontroly:
	Kontrolu provedl (jméno pracovníka, funkce):

	Průběžné denní kontroly v rámci provozu
	Mgr. Lenka Šeflová

	Výsledek kontroly (volbu označte křížkem):

	 FORMCHECKBOX 
 procesní kritéria jsou v praxi dodržována

 FORMCHECKBOX 
 procesní kritéria byla v praxi porušena 

      kritéria, která byla porušena:
V praxi se často stává, že sestra proplachuje 5ml stříkačkou, což není přípustné. K proplachům se musí použít 10 ml stříkačka, ev. 20ml.


	Nápravná opatření (v případě porušení procesních kritérií):

	Vždy při zjištění zaměstnanec na chybu upozorněn. Pokud lze s ohledem na finanční situaci pracoviště, objednáváme předplněné 10ml stříkačky s fyziologickým roztokem. 

	Datum nápravných opatření: únor 2014 školení v rámci semináře, 7.10.2014 školení v rámci semináře

	Nedostatky byly řešené ihned po zjištění.

	Navržená aktualizace (volbu označte křížkem):z

	 FORMCHECKBOX 
 ano              
Konkretizace změny: Pomůcky – doplnit 10 nebo 20ml stříkačky s fyziologickým roztokem nebo originál předplněné stříkačky s fyziologickým roztokem
P14 V případě ukončení i. v. terapie nebo volného lumen katétru CŽK proplachujte vždy 10 nebo 20ml stříkačkou – proplachovým roztokem dle ordinace lékaře, fyziologickým roztokem nebo originál předplněnou stříkačkou s fyziologickým roztokem minimálně 1x za 24 hodin.
 FORMCHECKBOX 
 ne



	Odborný garant SOP (jméno pracovníka):


	

	 FORMCHECKBOX 
 souhlas s navrženou aktualizací
 FORMCHECKBOX 
 nesouhlas s navrženou aktualizací



	Datum vyjádření OG SOP:
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