Specifikace: 
	Název modelu
	Číslo modelu(ů)
	Varianta(y)

	Systém bezelektrodového transkatetrizační technikou zaváděného kardiostimulátoru MicraTM
	MC1VR01
	Neuplatňuje se
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ZAKLADNI SPECIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Pfedmétem této vefejné zakazky jsou dodavky kardiologickych pfistroji — implantabilnich
bezelektrodovych kardiostimulatorli véetné pfisluienstvi. Jejich primarnim Gcelem je lécba
bradykardickych poruch srde¢niho rytmu.
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I. PoZadavky zadavatele na pfedmét verejné zakdzky - Technické specifikace a poZzadavky

Nabizené bezelektrodové kardiostimuldtory musi splfiovat niZe uvedené obecné technické
specifikace a poZadavky:

a) implantace systému pfimo do pravé komory bez nutnosti implantace elektrodového systému
b) predpoklddana Zivotnost alespori 10 let

c) programovatelnost parametrud

d) mozZnost aktivace senzoru

e) extrahovatelnost v pfipadé potieby

f) kompatibilita s magnetickou rezonanci

g) pristroj dodavan v setu se zavadécim systémem
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Zvlastni dodaci podminky pro bezelektrodové kardiostimuldtory
(blize viz pfiloha €. 2 ZP — zdvazny vzor smlouvy)

a)
b)
c)

d)

Dodavatel zajisti jako souédst dodavky predmétu plnéni dodéni informaéniho materidlu
pro pacienty v ceském jazyce.

Dodavatel zajisti na vyzadani pfitomnost Skoleného technika-konzultanta pfi implantaci
dodaného predmétu plnéni.

Dodavatel zajisti bezplatnou a nepfretrZitou moznost pfimé telefonické konzultace klinického
nebo technického problému.

Dodavatel zajisti bezplatnou moinost kontroly implantovaného pfistroje v pripadé
hospitalizace pacienta v jiné nemocnici v Ceské republice, vznikne-li potfeba tento kon provést
napf. v souvislosti s planovanym ¢i urgentnim chirurgickym vykonem. Dale zajisti moznost
kontroly zéakladnich funkénich parametri a vypisu z paméti implantétu, je-li nemocny
hospitalizovan v nemocnici mimo




