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Stavebnt podklady neGplné
Trasa vedenf potrubf v neptistupnfch Gsecich odhadnuta
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POZNAMKA:

Potrubnf rozvod kysifku (02)
Potrubnf rozvod vakua (Vac)

Potrubnf rozvod stiateného vzduchu pro dfchGnf 0,4 MPa (SVo4)

Propojent klinické signalizace

TermindinT nGsténné jednotka s rychlospojou
LdZkové rampa

Signalizant panel klinické signalizace
VentilovG skriti pro 2 plyny

VentilovG skifii pro 3 plyny

Kles@n, stoupnf

o Potrubf pfi prchodu zdmi, p¥itkami a stropem opatfeno ocelovou chrénitkou s nehoflavou ucpévkou.

* Rozvodné potrubf vedeno v podhledu, v mistnostech k odb¥rovim mistdm klesd pod omftkou.

*  Vjvody plynu pro DAN-R vyvedeny ze zdi ve v§iSce 1200 mm nad Cistou podiahou.
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