
Iyp piistroje:
nonitor
Vledtron ic 2090 Vitatron

t b

Virobni 6islo :
PKK1OO126R

lnvent.6islo:
c005926-000

ID:

UZivatel:
:akultni nemocnice Olomouc
lispedink oprav
.P.Pavlova 6

27520 oLOMOUC

Cdd6leni:
. interni klinika -ambulance

s a
Pou2ity vlhradnd kalibrovan6 servisni pomfrcky a mdiici piistroje.

Martin Bi6i5t6 - BleELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Kr6lov6
Dfe: G26404282192, leo: 15591051, 6isto ri6tu: 21397/0300

tef .495 217 192 fax. 495 213 213
Ministerstvo zdravotnictvi C.j.: 6180A/02 - servis, os.povei.

BEZPEENOSTNE.TECHNICKA KONTRoLA zDRAVoTN IcKEno pnoSTREDKU

Viechny nam6ien6 musi bft dokumentov6ny. Piislu5. a dokumentace musi blit uvedena ve zku5ebnlm protokolu.

Funkd

ustanoveni '.27,28 a zdkona ei8/2000 Sb.

:rftb6h testu ANO
ZvukovV - optickV sion6l ANO
leakce piistroie na wvoditeln6 alarmv ANO
(ontrola snimadft,kabelir NR010126R ANO
(onrola monitoru ANO
Siqnalizace displeie. indik.orvk0 ANO
(ontrola svodir-funkdnost eko ANO
!astavovaci prvkv - ditelnost ANO
fyp sensoru-pilsluSenstvi ANO
fisk ANO

iitov6 nap.

230 V
)dpor ochr.vodiCe vd.kabelu :

0 . 1 8  o
Jnikajici proud ;

/PE 0,54 mA

Zaiizeni je schopno bezpedn6ho provozu :
Pokud NE - drivod:

ANO

PouZit6 piistroje:
IEVEX R2051 v.6'. 0401174 a RM 2050 v.6. 4030008 pfistroj ke kontrole elektr. spotieb. - kalibraeni list e. R2051/1307 a RM2O50/044/M

iimulator SpO2 Fluke, v.d. 9106040

/lanometr CRESSTO DMU-R1000 v.e.2842106 - Snimad byl porovn6n s m6iidlem CRESSTO s.r.o., ev.6. P262,
navaznost na etalon eMl zajistdna prostfednictvim AKL CEZ Dukovany(C24S)
;imulator EKG sim1, v.e. 0430029
)igiSlni teplom6r TESTO - kalibradni list d. 350-07
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