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NiZe podepsany pracovnik firmy

CARDION s.r.o.
Rybnickf 136
634 00 BRNO

stvrzuje timto svym podpisem, Ze provedl jednorodni pravidelnou kontrolu niZe uvedendho
e I ektri ckdh o zai izeni:

Programdtor APS micro 3250 + tskdrnu APSmiuo 3251

Vyrobni i[slo: 64]46 + 61508

umistdndho na: kardiostimulninI umbulanci I. InternI klinikv FN Olomouc

Soird6sti pravidelnd kontroly elektrickdho zaiizeni (prov6ddn6 na zdkladd $28 a $52 zdkona (,.

12312000 Sb.) je kontrola technickdiro stavu program6toru, kontrola a promdieni pouZitych
kabelfr, kontrola elektrickd bezpednosti piistroje a piipadny r"rpgrade novdho uZivatelskdho
software.

:
Celkovy technicky stav:
Kontrola pouZitych kabelfr:
Elektr ick6 bezpednost :
Upgrade software:

stavu a je schopen
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Protokol o rrravideln6 kontrole elektrick6ho zaiizeni

v polddku
v poiddku
namdien6 hodnoty se rovnaji nastavenym hodnotf m

Zdvdr kontroly: Kontrolovany piistroj
bezpedndho provozu. Datum dalSi kontroly:

je v dobrdm technickem
1U2006

V Olomouci  dne 22.1 1.2005

.1-ffi
Ivo Nekuda

Citeind jmdno a podpis pracovnika

CARDION s,r,o.
Rybnick6 136, 634 00 Bmo

Tel: +420 ffiT 241313
Tel/fax: +42Q 547 241314Bankovni spojeni:

CSOB Brno,
801 0-403073933/0300

lC:  60719877
otA, czaotrcan

Q n n l  c r n  z a n c 4 n r

v obchodnim rejstiiku
Krajskdho soudu v Brnd,
reg. oddil C, vloZka 16405


