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PROTOKOL o qeriodick6 bezpednostn4 technick6 kontrole Zdravotnick6ho prostiedk-U
proveden6 ve smyslu $ 28, $ 52z1kona e, 123/2000Sb.

Piistroj je schopen bezpe6n6ho a spolehliveho provozu dle g 28, g 52 zdkona 6
Vfsledek kontroly: N 123l2oOO Sb. v platnem zndni aodpovid6 technickfm normeh podte nichZ byl

vyroben.

T-1 Piistrojje schopen bezpedn6ho a spolehliv6ho provozu za piedpokladu odstran6niL-J z6vad v terminu do:

t] Piistroj neni schopen bezpe6n6ho provozu.

UZivatel piistroje:

FN Olomouc
l. P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umfst6ni piistroje:(klinika, odd6leni)
.J l  l t r -  anc.

VE 
"4 onr? .

Forma uZiv6ni:

vlastnictvi

z5p0jdka
n
DA'

Inventdrn[ 6islo:

QCIooaa | * jt,tt
Cislo smlouvy:

Ndzev a typov6 oznadni piistroje:
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Zkou5eno podle: Ti. ochr. Tvp: Odpojitelnf sitbvf piivod
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Periodick6 provozni kontrola wnovute neprov6d6no

ANO NE
lKontrola vnEj5ich z6vad nebo po5kozeni
I
lNapdjeci piivody, test po zapnuti piistroje

Ovl6daciprvky

Alarmov6 a bezpe6nostni funkce

Funkdni kontrola piistroje

Kontrola mdienlich velidin (viz. protokol o mdieni)

Kalibrace m6ienfch velidin (viz. protokot o kalibraci)

Kontrola akumul6toru, simulace vfpadku nap6jeni

Upgrade software

N6vod k pouiitl

Kontrolni elektrickd zkouSka
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Jmeno technika: Podpis, razltko ,4 Kontrola provedena dne (dd.mm.rr): ?G. K .ztna

lng. Jakub Stiiteckf

* CARDI0I,{s,r.o.

fermin piiSti kontroly (mm/rr): oln
Kontrolnizn6mkavylepena D

Pievzal:

36, 634 00 Bmo
$,i Tel: +420 547 241 319
FTeI/fax: +42e 547 241 914


