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Protokol o prov6reni zdravotnick6ho prostiedku

dfe zikona 34612003, S 52 , odstavec 4'

Fakultnf nemocnice Olomouc
ll. interni klinika

ZAkaznik

Piistroj
Typ
Vfrobni dislo

Monitor Zivotnich funkcl
S M U  6 1 1
2555

Proveden6 kontroly.
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VizuSlni kontrolb (mechanick6 d5sti, kabely)

Ovl6daci prvky, signalizace

Modul EKG

Modul NIBP - PRESSNI

Bezpednostni test - m6ieni

M6ieni veli6ina .Nam6ieno Limit

Celkovf unikajici proud
Pifstupnd 66st 0 ,16  mA max. 0,5 mA

PiiloZn6 d6st 0,01 mA max. 0,05 mA
lzoladniodpor >20 MQ min.  20 MQ

Odpor ochrann6ho vodide 0 , 1 2  0 max 0,2 Q

Vfsledek prohlidky (z6v6r) :
Prov6iovanfzdravotnicky7prostiedekvyhovuje
vyroben. Zkontrolovanf pifstrojje plne funkdni a bezpednf zdravotnickii prostfedek pro dal5i
pouZfvdni pii poskytov6nI zdravotni p€de.

Pouzite mdiici piistroje : Meditest 50 (v.d. 204020), DMU R-100 (v.d. 127sto3)

Technik :

Podpis :

Pavel Kov6i Provedeno dne :

Datum pii5ti kontroly:

30.12.2005

Po jednom roce

medisap, s.r.o., Na Rovnosti 5, 130 00 Praha 3, Czech repubtic tel.+420 22500 t5ll, fax +420 22500 1522
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