
Protokol o provedeni periodick6 kontroly 2720704
Cislo protokoludle $28 a $52 zfikona 6lslo 346/2003 Sb.

Prwozwatel piistroje

Fakultni nemocnice Olomouc

IC provozovatele

00098892

Mdsto

Olomouc

Kontrola orovedend dne: 2610412007 Termin oii5ti kontroly: 4 I 2008

Razitko, podpis:

Piistroj vyholuje_ pozadavk&m technickich norem podle nichZ byl vyroben,
(roveft. vl-astnosti vyhovuje sou6asnlm technickfm poZadavk0m (vi2
montazrf list, kterf je nedilnou soud6sti tohoto protokolu) na tentd piistroj
kladen6 a m02e bft naddle pouZlv6n pti poskytovdni zdrbvotni pe6'e v
souladu s urcenim ridelem pouZiti v ndvodu vjrobce:

enruo

Rok

Ndzat piistroje

ution Ll 156EO

Vlr obni iis lo piistr oj e
1

Datum uvedenl do prwozu
11.11.1'111

Titda (klasifilwce)

a

Umhtdni piistroje

l l l .  interniklinika

/tee*26 &L&w 861
i +qrqgtat iplo! Ea4s?ec7c1

Autorizovan6 servisni stfedisko: Dartin spol. s r.o., v ti5in6 9i,414,16[ ggpRAHA 5
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapseno v obchodnim rejstliku M6stsk6ho obchodniho soudu v Praze pod spisovou zna6kou C / 2666.



DARTIN, spol, s r,o.
VTr5in6 3t474,160 00 Praha 6
OR u MS v Praze' odd. C, vloZka 2666
d: 40763781, Dle: c24a7637 81

Telefon: 241 4tO 961
Fax:261 216 026

E-mail: servis@dartin.cz
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