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Ujisteni o kontrole 6. 08/00859
Seruisni stiedisko Meditechn s.r.o.

FN-Olcmouc
panf lvana Ludvikov6
Dispecink servisu
l.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
5BB 443 125
D1s0800722

n-zooffi@,oo
S6riov6 6islo: 252 0 615
Piislu5enstvi: KD; SS
Z6vada: Periodickd prohlidka
Typ opravy: Kontrola

Datum pievzetf : 16.04.2008

Na piistroji byla provedena periodickd bezpeenostni kontrola dle Zdkona i.346/200J Sb. v
platn6m zndni, vtetn6 kontroly elektrick6 bezpednosft dre iSrV 60 601-1 a souvisejicich
norem.
Servisni interualje 24 mdsicrt.

Pouiit€ pFistroje:
Analyzdtor infhznich zaiizeni lnfutest 2000 E RSM lnfusion Pump lesfers, kalibrovdno
vlrobcem 27.2.2007
Analyzdtor elektrickirch zaiizeni SECUTEST Slll, vlrobni eislo NC4090030001, kalibrovdno
uirrobcem, kalibradni list 6. 052305
Elektromechanickd vdha KERN 440-53, vlrobni Eisto W943046, ovdieno firmou Vdhoseruis,
kalibratni list e. 123/05
Deformaini tlakomdr EMERS 0-250 kPa, vyrobni iislo EL197205, ovdFeno eMt Brno, katihra1ni
list 6. 601 3-KL-D298-06

Piistroj kontrole vyhovdl a je bezpein! pro dal1i pouiiti.


