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Ujisteni o kontrole d, 05/00 481
Seruisni stiedisko Meditech, s.r,o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupend: pani Zubalovii *
Odddlenf: l l l. interni klinika

LP. Pavlova 6
775 2A Olomouc

Telefon: 585-854165
VaSe obj.: OND 15104

Typ: A-400
S6riov6 6islo: 643 2 609
PiisluSenstvi: KD
Zfvada: Periodick6r prohlidka
Typ opravy: Kontrola

Datum pievzeti: 1 8.03.2005

A*a rfeft byta provedena periodickd bezpeinostni kontrota dte Ziikona 6.346/2003 Sb. v
SatuAm ameni, vietnd kontroly elektrickd hezpeenostt dre CSw 60 601-1 a souvisejicich
nsfer?'"
Servisni intervalje 24 misic(t.

Pouiit6 piistroje:
Analyzdtor inf&znich zafizeni BIQ-TEK IDA-4, v!,robni tisto 1135i, katibrovdno uirobcem,
kalibraini list C. 15030
Analyzdtor eleffirick!,ch zaiizenf SECIITEST SIll, virohni iislo NC4090030001, kalibrov1no
virobcem, kalibrahni list i. NC4090030001
Elektromechanickd vdha KERN 440-53, v!,rohni tisto Wg43046, ov6ieno firmou Vihoservis,
kalibradni list i, 43/03
Deformaeni tlakomdr EMERS 0.250 kPa, vf,robni tisto EL197205, ovEieno eMI Brno, katibraini
Iist 613-KL-D282-03

Piistroj kontrole vyhovdl a je bezpein!, pro dat9i pouiiti.

Platnost kontroly do: 17.03.2007

V BrnE dne 17.03.2005 .-=>
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Feriodickd bezpeEnostni fcor*rola infiiznfch pump ARGUS ,JlE,l,l I tqrFi
Pfodej a scrvii l6kefsk6 techniky

Typ: Argus200 Q argrs+O+ O

. 
Argus400 g Argusala Q

s6riov6 etsb:.....9.1.L......3.....9"J... piistuienstui:....p........

Nemocnice / oddereni / Kontakr: ...Lt.:.:.::.1))4..r..s.:.:*.:-...*....1.s.]..1t...2-'^g.o"o"l

Tato lontfola musl bit provedena katdfch 24 maslct, nebo po 10.000 provo:nich hodln6ch. :'
Konfolu lml pruv{d€t pou:e autodzovan{ osoba na zAkladd utlvatelskatho a rervisnlho manuitu.

trpo .5S.. ptt .{.-raro .f*@ra (. raaa ..(

pn stisknutem Uaditku JvlODE" (u na displeji se zobrazi verze software V:......
modelu 414) nebo .STARI u model& 20Ql40Ol4O4. - postupn6 zshrazeni 2,4,7, F na dispeji a

kontrolek ml total,ml inf.,h.min
- test eervenfch LED (alarm): ukazatel Uaku,

raduch, baterie, kapka, ALARM
- test zelenfch LED: sif. baterie. kaoka. l(/O

Zalo/1e zaplndnj set do %d.

(bez kapk. snirnae€)

Braun:......................--..Jiny,....*!-:.Rs,*...

Nastavene hodnota:........

': i Tesi p{.n?ry pfr ma). ryc"hiosti (999,9 myh)

i7 Test baierie: nasfdavte rycfilost 60 myh,
od sit€ a spus{te d6vkov6ni:
Doba bdhu:

Piedalarm baterie pfi t=4 hodiny (eervena
LED+akustickf alarm)
Alarm baterie 15 minut po piedalarmu (6erveni
LED+AURM+akustickf alarm)
Po 6 minut6ch se pumpa vypne

(jesdlre nenl pobdovdna doba bahu ZS hadiny, m6t te
baterie pll tq hodlny. Omezfte zneAgenl ,ivotniho
prostledl)

extemi kapkou.i detektor
'{J ZJZ

s oouiitim standardniho kabelq o d6lce 2.5 m.

Spotiebovan! materi6l:

Pozn6mka:

Au.s$4 a+n-ga,€'
AA. r}{1 0€.hn'rtq.'ei.{*
AA. r\o bgLvr\ trite"g*

.

Datum: B-S O'-
Technik PodPis: 
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