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MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrske 7
61 7 00 Brno I eR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
Dle: c260707992
E-mail: servis@meditech.cz
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Prodej a servis lekafske techniky

Uji5teni o kontrole 6. 06/0 1947
Seruisni stiedisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupeni: pani Marcela Kol6iov6
Odd6leni: Dispedink servisu

LP. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Telefon: 585 852 281
VaSe obj.: OND 19787

Typ: 4-400
S6riov6 Eislo: 650 2 609
Piislusenstvi: KD; SS
Zhvada: Vadn6 piistrojovd zhsuvka s el. filtrem - vysok! svodovli proud
Typopravy: Pozdrudnioprava

Elatum pfevzeti: 15.12.2886 -

Na piistroji byla provedena periodickd bezpeinostni kontrola dte Zdkona i. 346/2003 Sb. v
platnAm zn6n| veetnl kontroly elektrick{ bezpeinosft d/e iS,V 60 601-1 a souvisejicich
norem.
Seruisni interval je 24 misicit.

Pouiit6 pfistroje:
Analyzdtor infitznich zaiizeni BIO-TEK IDA-4, vyrohni iislo 11351, kalibrovdno vyrobcem,
kalibraini list e. I 5030
Analyzdtor elektrickfch zailzeni SECUIESf Sill, vfrobni 6islo NC4090030001, kalibrovdno
vyrobcem, kalibraeni list e. NC4090030001
ElektromechanicktA vdha KERN 440-53, vfrobni iislo W943046, ovdieno firmou Vdhoseruis,
kalibraCni list e. $/03
Deformaini tlakomdr EMERS 0-250 kPa, vyrobni eisb EL197205, ovhieno eMt Brno, katibraini
list 613-KL-D282-03

Piistroj kontrole vyhovdl a je bezpeini pro dalii pouiiti.

Platnost kontroly do: 15.12.2008

V BrnE dne 15.12.2006 .

Kontrolu provedl


