
Ujistenf o kontrole 6. 05/00 514
Servisni stiedisko Meditech, s.r,o,

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupeni: paniZubalov6*
Odddleni: l l l. interni klinika

l.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Telefon: 585-854165
VaSe obj.: OND 15148

Typ: A-400
S6riov6 6islo: 650 2 609
PiisluSenstvi: KD; SS
Ziyada: periodick6 prohlidka
Typ opravy: Kontrola s opravou

Datum pievzeti: 23.03.2005

Na piistroji byla provedena periodickd hezpeinostni kontrola dle Zdkona E. 346/2003 Sb. v
platnfim tndnl, veetnf kontroly elektrick{ hezpeinostt dre CSl, 6A 60*1 a souvisejicieh
narem.
Eeruisni interual je 24 mdsicrt.

Pouiit6 piistr$e:
Analyzdtor infrtznich zaiizeni BIO-TEK IDA-4, uirobni Cislo 11351, kalibrovdno u!,robcem,
kalibraeni fist e. 15030
Analyzdtor eleffiricklch zaiizeni SFCUfESI 5fi, ulrobni Eislo NC4090030001, kalibrovdno
ufrohcem, kalibraEni list i. NC4090030001
Elektromechanlckd vdha KERN iU0-53, ulrobni ilslo W943046, ov6ieno firmou Vdhoservis,
kalibraini list E. 43/03
Deformaini tlakom6r EMERS 0-25A kPa, virobnf iislo EL197205, ovEiena eM Bmo, Ratibraini
list 613-KL-D282-03

PfistroJ kantrole vyhovdl a je bezpeen!, pro dalii pouiiti.

Platnost kontroly do: 24.03.2007

V BrnE dne 24.03.2005 .

|*g" iJu$ar* fiirz&'{.}i}{ffi[Y

Kontrolu provedl

ffiffiffi$Yffiffiffi9.
Svotopetrskd 7, Brno

Dlf: C260707992 @



Periodick6 bezpeinostni kontrola infriznich pump ARGUS

Typ: Argus200 Q Argus404 Q

/I|EDITE€H".,"

Arsus 400 
'd 

Argus 414 Q
J

s6riov6 errro,.Q.f3....1...3:.: piisrusenstui,.......l-t).:-11.....
I

Nemocnice / odddreni/ Kontakr: ..:.L...:..::I*k..r..F..i.*.,:g,....,...33)....1)3.\..?.:*$t'"q

Tato kontrola musi bft provedena kaldyeh 24 mEsic0, nebo po 10.000 pronoznich hodlnich.
Kontrolu smi pravdd6t pouze autorizovand osoba na zlklad6 ullvatelskeho a gervlsniho manu6lu.

I Virualni kontrola poskozeni, eisbty, kompletnosti
a kontrola elekfickfch vlastnosti

Kryty, Stitky, konektory, plfsluSenstvi atd.
h(

4 Zapis chybowch hlASenl
@Bo {rls2 .{..(3}s4 . {.@ea .. {tslea ...{ E

3 Kontrola funkce uzavCru setu

4 Zapnete piistroj pfi stisknutem tladitku "MODE" (umodelu 414) nebo,STARI u model& 2OO|4QO|4O4.
na displeji se zobrazi verze software V:......
postupne zob'azeni 2,4,7,F na dispeji a
kontrolek ml total,ml inf.,h.min
test d€rvenich LED (alarm): ukazatel tlaku,
vzduch, baterie, kapka, ALARM
test zelen'ich LED: sit. baterie. kaoka. 1$/O tx

Talotte zapln€nV set do vzd. Detektoru Alarm "VZDUCH" zhasne
f<

o Nastavte rychlost 111 mUh a sti$kn€te START/STOP
(bez kapk. snima6e)

Po J2 s akustickli alarm + alarmovd LED "kapka"

fx
7 Sfisknete "MODE' Akustickli alarm se vypne

lv
8 Manu6lni simulace kaoek Blik6ni" LED,kapka' (zelen6)

IT
Kontrola tlakoveho alarmu:
lnfrizni set: CODAN:................

Nastavend hodnota:.......{.... IT
1 0 Kontrola piesnosti d6vkov6ni:

Rychlost 200 ml/h Total: 20ml zmereno:... . . . . .8..L.. k"_ _-l'
11 Test pumpy pR max. rychlosti (999,9 ml/h) Kontrola ticheho chodu

-E
1 2 Test baterie: nastavte rychlost 60 ml/h, odpojte pumpu

od sit€ a spusfte d6vkov6ni:
Doba bdhu:
Aestliae nent poladoydna doba bdhu 25 hodiny, mdrtte
baterie pft t<3 hodlny. Omezite meCIStA?/ Zivaafho
prostiedl)

svitf zelen6 LED "battery"
Piedalarm baterie pfi t=4 hodiny (eervend
LED+akustick9 alarm)
Alarm baterie 15 minut po piedalannu (derven5
LED+ALARM+akusticky alarm)
Po 6 minutAch se pumpa vypne lx

13 Nabijeni baterie min. 16 hodin lx
14 Kontrola externich konektoru d6lkouj'alarm

extemi kapkow detektor
RS 232 E

1 4 Kontrola elektrick6 bezpednosti dle EN 60601-1
s pouiitim standardniho kabelu o d6lce 2,5 m. g

oro dal6i oouZiti F

spotrebovani material: l()'*rt,l !*raa'E- o'\'

tco\€t-iq>? *)

Pozn6mka:
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Prodej a servis lekaisk6 lechniky

Datum: t3.3.tCS Technik:

Ing.Su$an Brroilonary

Poonis:l 
7
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