
MEDITECH, s.r.o.
Svatopebska 7
61 7 00 Brno / eR
Tel.:3454229'11
Fax:545422916
Dle: C260707992
E-mail: servis@meditech.cz
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Prodej a servis
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lekaiske technikvzap6v ORr kat*i obc&6i soud v Brna. odl c. vto*a 15318

Ujistdnf o kontrole 6. 0T l02S1g
Servisni stiedisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupen6: pani lvana Ludvikov6
Odddleni: Dispedink servisu

l.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Tefefon: 5BB 443125
VaSe obj.: DIS0702S3S

Typ: A-400 t.d. 1017686-000
S6riov6 6islo: 900 2 S2g
Piislu5enstvi: SS; KD
ZAvada: Periodickd prohlidka
Typ opravy: Kontrola

Datum pievzeti: 12.02.2009

Na pFistroii hyla provedena periodickd bezpeinostni kontrota dte Zdkona i.346/2003 Sb. v
platndm zn6ni, v6etn6 kontroly elektrick{ bezpe1nosfi d/e iSAf 60 601-1 a souvisejicich
norem.
Seruisni interval je 24 mflsicu.

Pouiit€ piistroje:
Analyzdtor inftznich zaiizeni lnfutest 2000 & RSM Infusion pump lesferg katibrovilno
vfrobcem 27.2.2007
Analyzdtor elektrickllch zaiizeni SECUIESf Sil[ vyirobni iislo NC4ogo0gO001, kalibrovdno
vfrobcem, kalibraeni fist e.0S2g0S
Elektromechanickd vdha KERN 440-53, vfrobni iisto Wg43046, ovilieno firmou Vflhoservis,
kalibraini list e. I 23/05
Deformatni tlakomEr EMERS 0-250 kPa, vfrobni iislo EL1g72\s, ov\ieno eMt Brno, kalibraeni
tist i. 601 3-KL-D298-06

Piistroj kontrole vyhovdl a je bezpeinf pro dal5i pouiiti.

Platnost kontroly do: 12.02.2010

V BrnE dne 12.02.200A .
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Kontrolu provedl



Periodiclti bezpe6nostni kontrota inftznich pump ARGUS flEDJTE€H:."
Prod€i a servis tekaisk6 tedtniky

Typ: Argus200 O Argusa0o S Argus404 Q

s6riov6 eiso:... ... ...??.:. .... .?.. .: .*3 ...

Argus4l4 O

Piislu6enstui: KDffi s$ffi .:ino
Nemocnice I Oddeteni / Kontakr: itt..?l9.tl3Y.-e /..Y...1yr,.:.J./.F
Popis z6vady (zSkaznik) , .........?.Tj9:

l'to ImrDL rrud ltt proi..d.m tddtcn aa n..ico mbo po t0.000 premat€h hodinacb.
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AnatyzAror et. afizeni SECUTEST ill ,K

Pozndmi.':a:

Analyzator el. zaiizeni Detia :'U :::r!

Deformadnf tlakomdr Elt,lERS

Elektromechanick6 vdha KERN

t
t

Iechnik: f tng. Du5an Beobohahj

Datum: 24 ,17 ,6

1 Vizualni kontrola poikozeni, distoty, komptetnosti
a kontrola elektrickfch vlastnosti

fryry, Stitiy, ronet<torlr pilsiGnstvi atd. to
Z6prs cnybo!/ich hl6seni

rsrao .J.6 rspz .'5k.(glsa .lif,rrlr. ...1.. t tu, ./.., R:
3 Kontrnla firnkce uz6v6ru setu

Y
nebo ..sTARr u modetrl 200t400t404.

qrsplerr se zoorazt verze
postupn6 zobrazeni 2, 4,7 , F na dispeii a kontrotek mt
total.ml inf.,h.min
test eervenich LED {atcrm): ukaatel ilaku, yzduch.
baterie. kapka. ALARM

uH (Dez Kapk. Po 12 s akusticky alarm + alernncva LED 'kaoka:l

I Kontrola tlakov6ho 4lAtmu:
hfutniset Ccdan:iJCtinico:f,OamarS-rZffi Jiqi:...............-:

,= l!as!9vS!1@!g!aii..,...,;I::.........kpa zmeien6hodnota:.:?-.-LSd-' .......kFa lK"
Rychlost '100 1200 nyh Total: 20ml znereno:..L 9. i.,)., ... '.:=............mr/h

1 Test pumpy pii max. rychtosti (999,9 mt/h) Kontrola tich6ho choctu

STI esr oa(ene: naslavre rlcntost o0 mt/h, odpojte pumpu od sit6 a
spust'te devkoveni:
Doba b€hu:
AesttlZ,e neni poladovena ctoba b6hu 2.5 hodiny, m'rtte
batede ptl t4 hodlny. Omezfte zneeist*nt ilvotntho
wostled0

sviti zelena LED 
"Uattery,Piedalam baterie pfi t=4 hodiny (eervena LED+akugtickf

alarm)
Alarm baterie 15 minut po piedatarmu (6ervend :
LED+AIARM+akusUcki atarm)
Po 6 minut6ch se pumpa vypns

D
Naouenl noorn

sxtemi kapkovy cjerektor
- RS 212- -

bezpecnostnf kontrolou a je bezoecn6 oio
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