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o vyhodnoceni stavu zdravotnickdho prostiedku {Zp}

dle zdkona 12A2AA0 Sb. v ptatndm zn6ni

ffi
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6islo protokotu: ]o4 Se Zl g Tiida ZP: ll a

Poskytovatel : Fakultni nernocnbe Olornouc oddGteni:I. C\,"^v\(e _ te;\_q i
Typ ZP: Inhal6tor EasyNeb VfrobniEisto: ltrt{ Q(l
Provozni hodiny: - EvidenEnieisto: b 903 [65-EOO

V. VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Tilda ochrany: sifovf zdro,i Odpor ocfrrann6ho vodi6e: flghnnn eFeh _ O t^d
Druh sifov6ho pfivodu: pohyblivf - neodpsiitElny lzotadniodpor: > /tq,Qq\r5\ V
D6lka sitbv6ho piivodu: 1,5 m 0nikovf proud: 0,00.1^ A V

Pouiit6 mEffci

Dig. tlakomdr PTLD D120011 Analyz6tor kemiho Uaku QA-1290 '12w4

Defibrillator analyzer QA-45 Mk ll 47S lle&ed50 X

Ventilator Tester QA-WM 1t*2 Arntz{tsSPQ DAEG 21579

Popis technick6 kontroly a kafibr*e dle doporuden{ virobco:
TP vjrobce.

Hodnoceni stavu ZP: Vyhovuje TP qfrobce.

Termin pffS{i kontroly ZP=7l2OOt

v: ofomouci 
f,r*flt[Enffina * Dne:12.7.2OO7

piedat: Kohout S€iCbtH{fvch ava 2260t1 a 6
( Jm6 no, pod pis,,4#t8$;T;3'XI 326 00Flzefr
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Pievzal:
(Jm6no, podpis, razftko)
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sr.rvu zp crre s 5z zakona 723l2l,{# sD. v plahem znEni ANo NE
PouZiv6 poskytovatel ZP v soufadu s urEenym ftuIern pouZttt dte g 4 z6k 123r2000sb. X

PiedloZil poskytovatel ndvod k pouzitt pro wedeni ZP X

PiedloZil poskytovatel z*znamy o odbomfch kontrrdaclr u\reder#*ro ZP de g 28 zdk 123/20m Sb" X

Splnuje ZP podmfnky z5k. 1?312ffi Sb., je vhodnf, bezpedni a 66inni tak, aby pii jeho
spr6vn6m poulitt k rlCekim, pro nei je urCen, nedoSlo k poSkozeni zdravi lidi 
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