PROTOKOL O KONTROLE

OLYMPUS C&S , spol. s 1. 0., Obchodni zkratka OCS, Evropska 176, 160 41 Praha 6, zapis v OR Mést. soudu v Praze, oddil C, viozka 866, ICO 14891972, DIC CZ14891972
= 221 985 393-4, Fax 221985 574 www.olympus.cz

PRISTROJ: TD 20 VYROBNI CISLO: DAT.PRODEJE:

ZAKAZNIK:
Faklfltm .ne'zmocnlce Olom_ouc Manualni desinfektor 9607920 o
I. chir. klinika - endoskopie
I.P.Paviova 6 L
77520 Olomouc [J zdravotnicky dg.th. [] zdravotnicky IVD ostatni
_—DI—C- 379-00098892 [] elektricky [1 neelektricky
KONTROLA [/] Periodicka bezpecnostné technicka [] Po opravé [ Revize
kontrola ve smyslu zak.123/2000 Sb.
ZKOUSENO [ predpis Olympus [] 60 601 - 1 ] 61010
DLE CSN EN | |
POUZITE MERIci [J SECUTEST [J SURGICASE 20 ] EPM 3
PRISTROJE O
A) VIZUAVLNI ’KONTROVLA ' ' - o Et]/,yhova [0 nevyhovél
(kryty, vétraci otvory, drzadla, ovladaci a kontrolni prvky, pfivody, vidlice,
nadoby na kapalinu, propojovaci prvky, pfislusenstvi ... )
B) FUNKCNi ZKOUSKA DLE PREDPISU OLYMPUS m/vyhovél [0 nevyhovél

C) ZJISTENI, DOPORUCENI

ZAVER KONTROLY

VYROBEK KONTROLE E/VYHOVEL A JE SCHOPEN BEZPECNEHO PROVOZU

[J NEVYHOVEL
VZDOTY omrmensmemm s 80 88 s e m——

DALSi KONTROLU JE NUTNE PROVEST DO 12 MESIicU
OD DATA POSLEDNi KONTROLY. ‘

11, -05- 7008

Spolecnost OCS je registrovana jako distribuéni a servisni organizace ve smyslu zakona
¢.123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictvi CR. Ve spolednosti je zaveden systém
fizeni kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnickych prostfedka.




