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OLYMPUS C&S , spol, s r. o., Obchodni zkratka OCS, Evropski 176, 160 41 Praha 6, zlrpis v OR lV6st. soudu v Praze, oddil C, vloZka 866, leo M891972,Ae CZ14BS1T72
a221 985 3934, Fax221 985 574 www.olympus.cz

Axaznix:
Fakultni nemocnice Olomouc
L chir. kl inika - endoskopie
l.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Dle: 379-00098892

pRisrno.l: A3904 | WnoeNicislo: I oRr.pnooetr:

Rektoskop I bez

{zdravotnickf dg.th. I zdravotnickf IVD I ostatni
I elektrickli fl neelektrickf

KONTROLA V Periodickd bezpednostn6 technick5
kontrola ve smyslu 2ak.12312000 Sb.

I Po oprav6 I Revize

ZKOUSENO EZ6r"api" olympus [] 60 601 - 1 [] 61010
DLE eSN EN tr tl

poUZtTE ruEnlcf fl SECUTEST fl SURGICASE 20 n EPM 3
PRiSTROJE tr ___

A) VTZUALNI XONTnOIA
(kryty, vdtraci otvory, drZadla, ovlSdaci a kontrolnl prvky, piivody, vidlice,
n6doby na kapalinu, propojovaci prvky, piislu5enstvi ... )

ffiyhovcl fl nevyhov6l

B) FUNKCNI ZKOUSKA DLE PREDPISU OLYMPUS Myhovel fl nevyhov6t

c) zJlsTENt, DoPoRUCHNI

" ,

i r  l i
i i :

ZAVER KONTROLY
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Wnoeex KoNTRoLE V wnovEL A JE scHopEN BEzpEeNEHo pRovozu

fl ruewnovEl
viz body

DALSI KoNTRoLU JE NUrNE pRovEsr Do l2utEsicU lTt,
oDDArAposLEDNiKoNrRoLy. / /  t l  * .  \  ^u
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Jm6noapodpiszkousejiciho W

Spolednost 0CS je regishovlrna jako distribudni a servisni organizace ve smyslu z6kona
e. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictvi 0R, Ve spolednosti je zaveden systdm
i izcni kvalitv nodle normv ISO 9001'2000 nrn nrodei a servis zdravofnick'ich nrostiedkri.
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