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#* Chironax, spol. s r.o. Mlynsk eiZ, Brno 658 32

Protokol o preventivni prohlfdce.
Provedeno podle 928 2dk.34612003 Sb.

Typ
Vyrobce
Zttkaznik

Datum provedeni :

Datum pii5ti kontroly :

M6ieni provedl :
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Tifda, kategorie
Vfrobni dislo :

Prohlidka piistroje
Yizuillni kontrola
Kabely a piislu5enstvi
Test funkce
Zjiltdni ztvady
Popis zSvad

Elektrickrl mEieni -
z hlediska ochrany pied rirazem
el. proudem ate eES 33.03.95 :
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PouZitd piistroje : Meditest 50, v.d. 
ff% f/4"f- 

, Metex ME-31, v.d. CJ 215466
Podmfnkymdieni: teplota 18-28 oC, Usft'= 198-253 V.50 Hz

Zdvdr: Piistroj pro5el servisni kontrolou a je schopen dal5fho provozu

7,t 1,4 nr

'dt lc7

k'oul 
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Mdieni unikajfcich
Proudri piimou
Metodou

Druh proudu : Namdieno: Povoleno : Jednotka:

S ft'ov6-pif stupnd d6st
'it fj I- 1,00I.tf. , 0,50 II.ti mA

Sit'ov6-piiloZn6 drist 0,5 B,BF, 0,05 CF mA
Nepifmou m. Piistupn6-pifloZnd d6st 5,00 B,BF, 0,05 CF

0.1 defib.
mA

Mdienf odporu
Ochranndho vodide
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