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{eglg_ace dle $ 3l z*..t12312000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictvi - e j.-Reg.d .: 1857710l a 18579101
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Medizin l-echnik

Periodick6 bezpednostnd-technick6 kontrola

REVIZNI PROTOKOL 39-05.152

Inventilmi dislo

Piezkou5el: Ing.Josef Koviii Vfrobni dislo: 0204 94 0089

Vfrobce: Martin Medizin-Technik

Druh pif stroj e :Elektrochirurgie-Gerlit

Piistroj-typ: ME 401 CF

Rok qinoby: 0l/M-328194

ULivatellvlastnfk:

F N Olomouc-neurochir.klinika -OP

Zkusebni piedpis: VDE 0750 * vDE 0751/IEC 601 m
Revize provedena: naiizenim zirk;il.l23l2000 Sb. 
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Vfsledek zkou5ky:

& t. Miien6 hodnoty - zadnistrana zku5ebniho protokolu.
al piilohaBENDER - Unimet I 000 ST verze: 3.7 l -\yr.().: 0008053 368,

kalibr.protokol: 631 I 2004
b/ VF mdieni: Power Meter EPM2, vyr.d.: g2l3-005t,kalibr.protokol : 80530303
c/ SCOPEMETER FLUKE 99,qfr.d.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 I 2004

ffi f . Zdvady nenaru5ujfci bezpednost - pffstroj mriZe bjt pouZivrin.

+. Piistroj mtiZe bf pouZivan po odstrandni qiSe uvedenlich zdvad,.

S. Zfwady vyZaduliopravu pied dal5im pouZitim pfstroje, protoZe jinak by mohli bjt
ohroZeni pacienti, zamdstnanci nebo tietf osoby.

B 6. ZP jebezpednli a funkdni,vyhovuje ustanovenf $52 odst.3,pro ZP klas.tl. I a IIa.

W 7. ZP vyhovuje technick;frn piedpisrim qirobce a spkiuje poZadavek dle 952
odst.4,5 a 6,pro ZP klas.ti.Ilb. a III.

W g. Zalizenije z pohledu bezpeinosti,schopn6 bezpein6ho provozu

Datum:28-I|-2005Podpis:f f i /Pri5f iprohlfdkapi ipadr[na:11-2006
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