Faktura¢ni adresa;

Jan Skacel
Je¢minkova 24
724 00 Ostrava Stara Béla

I¢o: 633 06 743 Di&:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrole) elektrického zdravotnického p¥istroje
(el.spotiebice)dle doporudeni CES 33.03.95 a CSN 33 16
00.CSN 33 16 10.

Datum:12.12..2008
Jméno technika : Jan Skdcel
Osobni &fslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ méFiciho pFistroje: Revex 2051
Vyrobni ¢islo:708 0 136

Typ méFiciho pFistroje:RM 2050
Vyrobni &islo:40 30 274

Typ méFiciho p¥istroje:

Vyrobni &islo:

Zakaznik:

FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC
LP.Pavlova 6
775 20 Olomouc
Oddéleni:
Porodnicko-gynekologicka klinika

Méreni elektrickych bezpeénostnich parametri:

Odpor ochranného vodide:
Odpor ochranného vodide:
Isolaéni odpor Riso (Up=500V)................100
Proud ochrannym voditem p¥im4 metoda :.......cocevevremnenennnne.
Proud ochrannym vodiem nepfim4 metoda :............oveueenn....
Dotykovy proud piima metoda:.....eererveerrersereseeesosennnsenerseesesses

Umisténi spotfebice:........ceee... JIP 17 AA
Druh spotfebile:.........lizko Novos
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T¥ida ochrany
Typ/ zaFazeni:
Vyrobce:.........ccceecersronsensees Linet

Vyrobni &islo:.......ccocense0ee..192396/11/4/0697
Inv.€islot.uncncrccssssossonsenee. J018551-000
Provozni zkou$kas..............ano

Stav pFistroje:

Mechan.poSkozeni:......opraveno

PFivody: vporadku
Stav kryti:..... dobry .
Protokol o posledni revizi: ne

Dotykovy proud rozdilov4 metoda:...

Prima - unikajici proud mczi p¥istupnou a priloZnoa O
s pomocnym zdrojems:.......
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Napéjeci napéti:.......

Napéjeci proud........
Prikon:
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Revize provedena s vysledkem:vyhovél

Bezp.tech.kontrolaprovedena s vysledkem:
vyhovuje

Provefovany piistroj vyhovuje tech.ptedpistim podle nich
2byl vyroben a je schopen pouZiti v souladu s ndvodem k pouziti
dle zékona €.346/2003 sb.§52 odst.4.

Pristi revize (kontrola):za rok

Tento protokol ma 1 stranu.
Pocet vyhotoveni: 2
Rozdglovnik:1x zdkaznik

1x revizni technik




