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Periodicki Provozni kontrola

Kontola vndj5 ich zlvad nebo po5kozeni

Nap6jeci piivody (el''plyny)' test po zapnuti pfistroje

Ovl6daci PrvkY

Alarmov€ a bezPe0nostn{ funkce

Funkdni kontrola Plistroje

Kontrola mdlenfch velidin

Kalibrace mdienfch velidin

Kontrola akumul6toru, simulace vjpadku napdjeni

N6vod k PouZiti

Kontrolni elektrickd zkou5ka

Odpor ochrann6ho vodide (u piistroje tt' I):

lzolalni stav Pfi stroje :

unikajici proud sifovA ddst - piistupnri d6st:

unikajici proud sit'ov6 dast - piiloZn6 dast:

0,20 C)

0,01 mA
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Kontrola Provedena dne 4' I l' 2005

Termin PffSti kontrolY: 0612006
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Vfsledek kontrolY: X

Kontrolni miimka vYlePena

Jmdno technika:
Ing. Radomir Luk65
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tYP*6 *naleni Pfistroje:
Zvlhdovad AquaPor
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kalibrace
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Meditest 50
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