
Termoblok Techne Dri.block
Identifrkadni dislo : C005 1 19-000
Vyrobce: Techne Ltd and techne Inc Cambridge
Rok vjroby:1995
Uvedeni do provozu:2005
Umistdni:AQ101040
Zo dpowd6: A. Jano 5t'rikov6
tJdrZba:1 x dtvrtletnd vydistit vloiky
Za5koleni k ovl6drlni piistroje:
A.Jano$t'6kovaJ.Berkovcov{S.Wieczek M.Rabdanov6'J.Dr6bek,V.Palkov6
Be4pednostni r:ztka;.B!lrui rizika jako pii pr6ci s el.piistrojem
nepokl6dat na plochu termobloku bunidinu nebo hoilav6 materi6ly

Zkrficenf nivod k obsluze:
l.Pustit hlavni kolibkovf vypinad (?:,dui strana piishoje)
2.Otodnfm knoflikem nastavit poZadovanou teplotu v rozrnezi2s oC' 100'C
3.Termoblok je piipraveqi k pr6ci bdhem 30 minut
4.Piistroj se vypin6 hlavnim kolibkovfm vypinadem.


