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PROTOKOL O KONTROLE

Přístroj: laser Sharplan NdYAG 3100 inv.č.: 1019014.00 výr.č.: AA2ó3?800

U přístroje byla provedena kontrola maximálního výsfupního výkonu a kalibrace
měřidla výkonu.

Přístroj odpovídá technickým parametrům stanovených výrobcem a je moŽné ho
používat k účelu, pro kteý byl vyroben.
Prohlídka přístroje byla provedena ve smyslu 5 52 zek. č. 123 / 2000 Sb.

Datum příští kontroly: 11/2008 nazék|adě objednávky
předana kontrolní znéanka
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