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Medical spol. s r.o.

NA ZATLANCE 5
150 00 Praha 5

Kance|ář: Starobrněnská ,|3 
' 602 00 Brno

PŘnoÁvecÍ PROTOKOL

Tel.: 05-42212616 ,4221 8229
Fax: 054221 4052

FN Olomouc
l.P.Pavlova 6
77520 Olomouc

a V základních funk-
pumpy ARCOMED VP 5000.

Dne 9.2.200I byly zainstalovány, předvedeny
cích přezkoušeny 2 ks volumetri.cké ínfuzní
na Onkologii odd. 42a.
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provádí Transkontakt-Medical S.r.o.
Starobrněnská 13
60200 Brno

Přezkoušení a před'vedení provedl: Suchomel Zdeněk . ._.-.".r_&-__
_. _ _:--ll. L-----

Záruka 1 rok od uvedení do

Záruč,ní a pozaruční opravy

Přístroj funkční a bez "a.,uá 
přebírá:
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V Olomouci dne 9.2.2001
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Tel.: 02/530 645, 547 81B
Fax:021547 313
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