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PROTOKOL O BEZPECNOSTNI TECHNICKE PROHLIDCE

POLYMED

medicinska technika, s.r.o.

NEGATOSKOPY
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typ zafizeni:
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typ:

VIZUALNI KONTROLA

skiin

FUNKCNI ZKOUSKA

ovladaci prvky (vypinac, regulator)
sitova zasuvka - sitovy kabel

vyhovuje [nevyhovuje poznamka
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regulace jasu

kontrola homogenity svitivosti

vyhovuje [nevyhovuje poznamka
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ZKOUSKA ELEKTRICKE BEZPECNOSTI

tfida: &

isolaéni odpor
unikajici proud:
Ipfistupna ast/

unikajici proud:
Ipfilozna Cast/

pfechodovy odpor Rp:
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kategorie: vyhovuje |nevyhovuje
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do zemé

méfici pfistroj :

MEDITEST v.€.: 200276

VYSLEDEK KONTROLY

Tento pristroj odpovida technickym podminkam vyrobce a je mozné jej dale pouzivat ve

W zdravotnictvi v pééi o pacienta. ) ) L
DALSi KONTROLU JE NUTNO PROVEST NEJPOZDEJI ZA 12 MESIicU.
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datum: 7/ f Yz podpis POLTHED mEBRIHSRS twohina o.1.8.
Kontakt: tel. : 495 220 206

mobil: 776 224 340 AT iredior Welld 18

e-mail: polymed@polymed.cz F 5073 01 Hradee Kralové 10
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