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Stolni (deformadni) hodinkov'i  tonometr
prr imEr 150 mm

Obj.c. P 00509
N6vod na pouZiti
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Dvouhadicoui stolni hodinkovy tonometr pati i mezi piesn6 m6iidla krevniho tlaku. Je
vhodnf pro pouZiti v ordinaci. Na konci jedn6 hadice je nasazeno dmuchadlo, na konci
druh6 je nasazen manometr .
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Pacientovi ovineme manZetu kolem obnaZene lev6 paZe tak, aby spodni okraj manZety byl
umist6n'1 +3 cm nad loketnim ohybem a poloiime pacientovi ruku voln6 dlani nahoru, aby
manZeta byla piibliZnd v 0rovni srdce. PiiloZlme fonendoskop na brachiiilni arterii pod
manZetou. Piesv6ddime se zda je utaZen;i Sroub vypouit6ciho ventilku a zadneme
stladov6nim bal6nku zvySovat tlak v manzet6 a2 na tlak cca. o 40 mmHg vyiii, nez je
piedpo_klSdanf systolickf tlak. Povolovdnim Sroubu na vypouitdcim ventilku sniZuleme tif
v manZet6 a poslouchdme 0dery srdce. Tlak pii prvnim sly5itelnem 0deru srdce se nazlivd
systolickf (horni). Tlak pii poslednim slySitelnem 0deru srdce se nazjv6 diastotick5l'(dolni).
Rychlost vypou5tdni manZety by m6la blit piibliZn6 3 mmHg za vteiinu.
Po m6ieni vyfoukneme zbylf wduch z manZety.

Pozor na pietlakov5ni: Pii samotn6m m6ieni, nebo pii jakemkoliv jin6m zkou5eni
manometru je d&lezit6 v6novat zrni5enou pozomost tomu, aby nedoslo k
pietlakov6ni pies 300 mmHg. Toto vede k nevratn6mu poSkozeni, kter6 nelze uznat
jako zdruku.
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Rozsah m6ienl tlaku: 0 + 300 mmHg
Piesnost: t 2 mmHg
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Doporucujeme uZivateli piedkl6dat tonometr jednou za dva roky k fiednimu ov6ieni
piesnosti.
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ZAruka se vztahuje na vady materidlu, vady vznikle pii rnirob6 a za podminky, Ze ulirobek je
pouZiv6n v souladu s n5vodem na jeho pouZivdni. ZArudni lh&ta na piistroj a piisiu5enstvi
je 6 mEsicit ode dne prodeje (resp. ode dne daniteln6ho pln6ni). Den zdanitelneho pln6ni je
uveden na dokladu (faktura, dodaci l ist, prodejka).
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